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BAB V   

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa indeks 

hemolisis pada pemeriksaan kolesterol total metode CHOD-PAP adalah             

400 mg/dL.  

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan  

saran :  

1. Hemolisis pada bahan pemeriksaan kolesterol total metode CHOD-PAP 

harus dipertimbangkan. 

2. Perlu dilakukan perhitungan indeks hemolisis kolesterol total metode    

CHOD-PAP pada sampel patologis dan pada parameter kimia klinik lainnya.  

  


