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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

      Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perbandingan jumlah 

retikulosit yang diperiksa langsung dan disimpan pada suhu lemari es selama 

1 hari dan 2 hari berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, maka penulis 

menyimpulkan terdapat perbedaan yang bermakna pada jumlah retikulosit 

pada preparat yang segera diperiksa dan disimpan didalam lemari es selama 1 

hari, dan 2 hari. Hal ini ditunjukkan denga nilai signifikan 0,000 < 0,05 antara 

jumlah retikulosit. 

 

5.2 Saran 

      Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Untuk ATLM yang bekerja dilapangan agar pemeriksaan hitung retikulosit 

sebaiknya diperiksa segera setelah pengambilan darah vena. Hal ini 

dikarenakan, pemeriksaan preparat yang dilakukan penundaan terhadap 

jumlah retikulosit mengalami penurunan namun masih berada dalam nilai 

normal.  

2. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hitung jumlah retikulosit 

dengan sampel darah anemia. 


